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В усі часи гінекологічні кресла були основним обладнанням для жіночих 

консультацій і пологових будинків. Сучасні гінекологічні кресла 

багатофункціональні і комфортні.  

Метою даної роботи є дослідження конструктивних особливостей та 

виробників гінекологічних крісел. 

Сучасне гінекологічне крісло має всі якості, що дозволяють виробляти на 

ньому складну діагностику, лікування і міні-операції. Перша конструкція 

гінекологічного крісла відноситься до початку XVI ст. Лікар з Німеччини Е. 

Бумм опустив нижню частину операційного столу, забезпечив його 

утримувачами для ніг, пристосувавши для операцій на тазових органах. У кінці 

XIX ст. російський дитячий лікар К. А. Раухфуз сконструював дерев'яне крісло 

з підставками для ніг з металу і м'яким валиком під головою.  

Пізніше в частину конструкції, в якій передбачалася опора для ніг, були 

внесені зміни акушером-гінекологом Д. О. Оттом у 1890 р. Він придумав 

систему утримувачів для ніг. На рубежі XIX-XX ст. з'явилося «Рахманівське 

ліжко» - конструкція лікаря-гінеколога А. Г. Рахманова, яка майже без змін 

дожила до наших днів. Модель являє собою ліжко, поставлене на високі ніжки, 

яке було оснащене підлокітниками і підніжками, спинкою, яка піднімається, і 

рухомою нижньою частиною. Так само в ній передбачені рукоятки для рук і 

ємність для плода. Така конструкція могла служити звичайним ліжком, а в разі 

необхідності нижня її частина відсувалася для того, щоб отримати доступ до 

органів таза, що робило процес прийняття пологів зручнішим як для лікарів, так 

і для пацієнтів. Зараз гінекологічні крісла схожі з розробками доктора 

Рахманова тільки конструктивно. Зміни в матеріалах, з яких виготовляється 

сучасна конструкція. Каркас випускають з легких і дуже міцних сплавів. Він 

витримує навантаження до 200 кг; покривається порошковою фарбою, а потім 

обробляється в печі з високою температурою - це дає безпеку і стійкість до 

зношування. Оббивка каркасу - з вініл-шкіри, стійкої до ультрафіолету і 

антисептиків, можливість легко проводити дезінфекцію. М'якість кріслу надає 

пінополіуретанова прокладка іноді з підігрівом сидіння; такою ж прокладкою 

обтягнуті підколінники. Багато крісел мають пружний підголівник, що 

забезпечує зручне положення шиї і голови.  



53 

Основною характеристикою такого медичного обладнання як 

гінекологічне крісло є можливість забезпечити пацієнтці якомога більше поз, 

необхідних для діагностики і лікування. 

Управління кріслом може бути: гідравлічним, механічним, електричним. 

Перші ліжка регулювалися гідравлічним приводом. Зміна положення спинки 

або сидіння вимагало багато часу, зусиль і, найголовніше, пацієнтка не повинна 

була перебувати на кріслі. Деякі гінекологічні крісла мають сьогодні 

механічний привід - «Растомат»; найчастіше він керує положенням тазової 

секції. Цей механізм надійний, але працює без пацієнтки на кріслі. Найбільшу 

зручність забезпечують електричні приводи, які дозволяють натисканням 

кнопки на пульті або ножної педалі змінити положення будь-якої секції крісла 

разом з пацієнткою. Самим функціональним є крісло з трьома 

електромоторами, які регулюють висоту сидіння, кут нахилу спинки, і кут 

нахилу тазової секції. 

Нами було проведено дослідження виробників цих виробів 

представлених на ринку України: завод «Заповіт» (Україна), Біомед (Україна), 

медико-інструментальний завод - Медапарат (МИЗМА) (Україна), ЮТАС 

(Словенія), «Мединтех» (Росія), Radwag (Росія), Famed (Польща), Lojer 

(Фінляндія), Te-Pa Medical (Фінляндія), Vernipoll - Верніпул (Італія), ZERTS 

(Росія), PRACTICO, Merivaara (Фінляндія), Schmitz Medi-Matic (Німеччина), 

OLSEN (Бразилія), OMRON MATSUSAKA (Японія), OMRON DALIAN (Китай 

і Європа), Coloplast (Франція), Porges (Франція), Saraya Co., Ltd (Японія), 

Olympus (Японія), Mil's (Франція), MZ Liberec (Чехія), Dornier MedTech Europe 

GmbH, EMS SA (Швейцарія), KLS Martin (Німеччина), MMS (Нідерланди), 

Transmed Medizintechnik GMBH & CO. KG (Німеччина), Meyer-Haake Medical 

Innovations (Німеччина), Norland (США), SuperSonic Imagine (Франція), Esaote 

S.p.A. (Італія), Samsung-Medison (Корея), Biolitec AG (Німеччина), CareFusion 

(Viasys Healthcare) (США), CNSystems Medizintechnik AG (Австрія), DWL - 

Compumedics (Німеччина), GE-Ohmeda (США), General Electric (США), Karl 

Storz (Німеччина), LEMI (Італія), Philips (Нідерланди), RZ Medizintechnik GmbH 

(Німеччина), Schmits und Sohne GmbH & Co.KG (Німеччина), UZUMCU 

(Туреччина), Laborie-MMS (Канада), Chirana (Р.Словакія), Detrox (Туреччина), 

Fazzini (Італія), Verity Medical (Великобританія), MTR + (Німеччина), Lumenis 

(Ізраїль), Erba Lachema s.r.o. (Чеська Республіка), Andromeda medizinische 

Systeme GmbH (Німеччина), Mediwatch (Великобританія), tic Medizintechnik 

(Німеччина). 

На даний час існує досить велика кількість цих виробів, що є значущим і 

сприятливим фактором для споживача. Правильний їх вибір грає дуже важливу 

роль як для пацієнта, так і для лікаря. 


